SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dane ogólne: Rok …….. (min 2019)
	Pełna nazwa lampy
	Podać 
	Lampa sufitowa bezcieniowa- zabiegowa LED

	Producent
	Podać 
	

	Kraj
	Podać 
	

	Dystrybutor/ Oferent
	Podać 
	



	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Warunek graniczny
	Wartość oferowana

	1
	Lampa sufitowa bezcieniowa- zabiegowa LED
	Wymagany rok produkcji: 2019
	

	2
	
	
	

	3
	Długość ramienia zawieszenia od sufitu
	Max. 51 cm
	

	4
	Średnica oprawy
	230mm
	

	5
	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m
	20 000- 60 000 LX
	

	6
	Żywotność diod LED
	50 000 godzin
	

	7
	Średnica pola operacyjnego
	270+/- 60mm
	

	8
	Wgłębność oświetlenia
	>/- 700mm
	

	9
	Temperatura światła w Kelvinach
	4 50+/-500 K
	

	10
	Moc diody LED
	1 W
	

	11
	Lampa Ledo lekka, zawieszona na ramieniu pozwalającym na regulację w trzech płaszczyznach
	
	

	12
	Regulowane natężenie oświetlenia
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



