+ Nazwa Wykonawcy:………………………..                                                                                                                                          Załącznik 1

Adres: ……………………………………………..

Regon: ……………………

NIP: ………………………

Tel. ......................................fax.  ..................................

FORMULARZ   OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników:   biochemicznych z dzierżawą analizatora,   immunochemicznych z dzierżawa  analizatora,  do równowagi kwasowo-zasadowej  z dzierżawą analizatora,     paski do moczu z dzierżawą analizatora do moczu,  odczynniki do hematologii z dzierżawą analizatora hematologicznego, odczynniki do układu krzepnięcia z serwisowaniem aparatu  K3002Optic, jednorazowy sprzęt laboratoryjny i szybkie testy  diagnostyczne, system zamknięty pobierania krwi    dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami ofertowymi:


Pakiet   1  
· odczynniki biochemiczne  z dzierżawą analizatora

· odczynniki immunochemiczne z dzierżawą analizatora

· odczynniki do równowagi kwasowo zasadowej z dzierżawą analizatora

· paski do moczu z dzierżawą analizatora do moczu

Pakiet  2  Odczynniki hematologiczne z dzierżawą analizatora hematologicznego

Pakiet 3   Odczynniki do układu krzepnięcia z serwisowaniem aparatu  K3002 Optic
Pakiet  4  Jednorazowy sprzęt laboratoryjny i szybkie testy diagnostyczne

Pakiet  5  System zamknięty pobierania krwi
  Wymogi Zamawiającego dotyczące wszystkich części zamówienia:
1. Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr …… do SIWZ. 

2. Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE. 

3. Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

4. Podana ilość oznaczeń zawiera kontrole, nie zawiera kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty   dostaw ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analizy „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.  
6. Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

7. Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

8.  Możliwość połączenia analizatorów z zewnętrznym systemem komputerowym – pełna dwustronna komunikacja z aparatem
9. Analizatory wyposażone  czytnik Bar-kodów 
10. Instrukcja obsługi w języku polskim.

11. Zewnętrzny UPS jeśli jest wymagany.
12. Bezpłatny serwis techniczny w czasie trwania umowy dzierżawy aparatów.
13. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. 

14. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. 

Uwaga: Ilość opakowań handlowych należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę!

Pakiet  1
   Odczynniki biochemiczne  z dzierżawą analizatora z przystawką ISE
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	j.m 
	Ilość

na 24

miesiące
	Wielkość opakowania handlowego
	Ilość opakowań handlowych
	Cena jednostkowa opakowania handlowego
	Wartość pozycji

 netto
	VAT
	Wartość pozycji

brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	

	1
	Albuminy
	ozn.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Alkohol etylowy
	ozn.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Aminotransferaza alaninowa  
	ozn..
	9500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Aminotransferaza asparginianowa  
	ozn..
	9500
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Amylaza 
	ozn..
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Białko całkowite
	ozn..
	700
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bilirubina całkowita
	ozn..
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bilirubina bezpośrednia lub związana
	ozn.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cholesterol całkowity
	ozn..
	11000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CPK Kinaza kreatynowa
	ozn..
	800
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CRP
	ozn..
	9000
	
	
	
	
	
	
	

	12
	D-dimery
	ozn..
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dehydrogenaza mleczanowa LDH
	ozn..
	300
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Fosfataza alkaliczna
	ozn..
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Fosfor nieorganiczny
	ozn..
	500
	
	
	
	
	
	
	

	16
	GGT
	ozn..
	1800
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Glukoza
	ozn.
	13000
	
	
	
	
	
	
	

	18
	HDL-chol – metoda bezpośrednia
	ozn..
	4500
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hemoglobina glikowana HbA1C(krew pełna)
	ozn..
	1700
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Kreatynina
	ozn..
	14000
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Kwas moczowy
	ozn..
	8000
	
	
	
	
	
	
	

	22
	LDL-chol met. bezpośrednia
	ozn..
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lipaza
	ozn.
	300
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Magnez
	ozn..
	800
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Mocznik
	ozn..
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trójglicerydy 
	ozn..
	4500
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Wapń  całkowity
	ozn..
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Żelazo 
	ozn..
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Białko mocz
	ozn.
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Antystreptolizyna O
	ozn..
	300
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Czynnik reumatoidalny (RF)
	ozn..
	600
	 
	
	
	
	
	
	

	34
	ISE (Na+,K+,Cl-) – Sód, potas, chlorki    
	ozn.
	15000
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Kontrola na trzech poziomach, wykonywana raz dziennie na jednym poziomie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Surowice kalibracyjne do wykonywania w/w liczby oznaczeń

	37
	Surowice kontrolne do wykonywania w/w liczby oznaczeń

	38
	Pozostałe akcesoria niezbędne do wykonywania w/w liczby oznaczeń

	
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	ilość
	Czynsz miesięczny netto
	
	
	Wartość pozycji

netto dzierżawy
	%
	zł
	Wartość 

pozycji 

brutto dzierżawy

	39
	Dzierżawa   analizatora biochemicznego
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycja od 1 - 39

	
	
	


Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Parametry wymagane

	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Analizator   nie starszy niż 2013r.
	

	2. 
	Wydajność aparatu - min. 300 testów  kolorymetrycznych na godzinę  i min 350 testów/godz. z elektrolitami 
	

	3. 
	Ilość próbek wstawionych jednocześnie na pokład analizatora :  min 80
	

	4. 
	Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych parametrów na pokładzie
	

	5. 
	Jednorazowe kuwety pomiarowe (możliwość załadowania jednorazowego min. 1000 kuwet)
	

	6. 
	Zakres badań :biochemia – enzymy, substraty, elektrolity Na, K, Cl, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny             
	

	7. 
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”
	

	8. 
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
	

	9. 
	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, bez wstępnego manualnego przygotowywania poza analizatorem (bez mieszania, łączenia składników lub rozpuszczania)
	

	10. 
	Analizator posiada  chłodzone miejsca  odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie zgodnie z zaleceniami producenta odczynników
	

	11. 
	System odczynnikowy zamknięty – analizator i odczynniki od jednego producenta.
	

	12. 
	Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej.
	

	13. 
	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora, bez konieczności jej wykonania, rekalibracja przy pomocy max. 3 wzorców
	

	14. 
	Stabilność krzywej kalibracji - minimum 1 tydzień od daty kalibracji, kalibracja wymagana przez aparat   w przypadku zamiany opakowania
	

	15. 
	Analiza w fazie ciekłe
	

	16. 
	Automatyczna detekcja mikroskrzepów w badanej próbce, automatyczne udrażnianie igły pobierającej
	

	17. 
	Priorytetowe oznaczanie próbek CITO
	

	18. 
	Oznakowanie odczynników kodem kreskowym.
	

	19. 
	Automatyczne rozcieńczanie próbki bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody
	

	20. 
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników, próbek badanych i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania analiz przed jej wykonaniem
	

	21. 
	Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora (bez wprowadzania analizatora w stan Stand by lub Stop)
	

	22. 
	Czujnik przepełnienia ścieków i braku odczynników.
	

	23. 
	Automatyczny wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacjami o wartościach prawidłowych
	

	24. 
	Program autodiagnostyki
	

	25. 
	Program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka
	

	26. 
	Statystyka ilości badań z możliwością formułowania zapytań
	

	27. 
	Archiwum wyników, pacjentów z możliwością zadeklarowania sposobu poszukiwań
	

	28. 
	Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych analizatora
	

	29. 
	W przypadku analizatora nabiurkowego  wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stół
	


Pakiet 1    Odczynniki immunochemiczne z dzierżawą analizatora

	LP.
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość

na 24

miesiące
	Ilość opakowań

handlowych
	Cena jednostkowa op. netto
	Wartość pozycji netto
	VAT
	Wartość pozycji brutto
	Nazwa Handlowa

Producent/
Kraj pochodzenia

	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	
	

	1
	 TSH 
	ozn
	13000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 FT4  
	ozn
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 FT3 
	ozn
	2500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CEA
	ozn
	300
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ca 125
	ozn
	500
	
	
	
	
	
	
	

	6
	HE4
	ozn 
	500
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Prolaktyna
	ozn
	500
	
	
	
	
	
	
	

	8
	FSH
	ozn
	300
	
	
	
	
	
	
	

	9
	PSA całkowite
	ozn
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PSA wolne
	ozn
	500
	
	
	
	
	
	
	

	11
	TROPONINA T
	ozn
	3500
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CK-MB mass
	ozn
	3500
	
	
	
	
	
	
	

	13
	proBNP
	ozn
	3800
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Antygen HBs
	ozn
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Kwas foliowy
	ozn
	500
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Witamina B12
	ozn
	500
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Prokalcytonina
	ozn
	300
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Surowice kontrolne na 2 poziomach, wykonywane 3 razy w tygodniu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Akcesoria niezbędne do wykonywania w/w badań
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	ilość
	Czynsz miesięczny netto 
	
	Wartość pozycji netto dzierżawy
	
	%
	zł
	Wartość pozycji

brutto dzierżawy

	20
	Dzierżawa analizatora immunologicznego  
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycje od 1-20

	
	
	


Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Parametry wymagane

	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Automatyczny Analizator Immunochemiczny, z  drukarką i  UPS ( podtrzymujący pracę analizatora minimum 20min.) -  nie starszy niż 2013r.
	

	2. 
	Typ pomiaru: metoda elektrochemiluminescencji lub chemiluminescencji
	

	3. 
	Wydajność aparatu - min. 80 oznaczeń na godzinę
	

	4. 
	Ilość próbek wstawionych jednocześnie na pokład analizatora :  min 30
	

	5. 
	Pożądana możliwość wykonania min. 16 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki
	

	6. 
	Min 16 odczynników jednocześnie na rotorze odczynnikowym.
	

	7. 
	Priorytetowe badanie  „próbek CITO".
	

	8. 
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie"
	

	9. 
	Analizator posiada  chłodzenie  odczynników na pokładzie zgodnie z zaleceniami producenta odczynników.
	

	10. 
	Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów  odczynnikowych na pokładzie analizatora zapobiegające parowaniu odczynnika
	

	11. 
	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia
	

	12. 
	Możliwość zastosowania różnych rodzajów probówek z próbką
	

	13. 
	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora z kodów kreskowych po wstawieniu odczynników na pokład, dla wszystkich oferowanych testów, rekalibracja przy pomocy max. 3 wzorców
	

	14. 
	Stabilność krzywej kalibracji - minimum 28 dni od daty kalibracji, kalibracja wymagana przez aparat tylko w przypadku zamiany opakowania
	

	15. 
	Jednorazowe kuwety reakcyjne.
	

	16. 
	Wynik dla Troponiny i CK-MBmass otrzymywany w czasie  poniżej 10 minut.  
	

	17. 
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 20 minut
	

	18. 
	Detektor skrzepów
	

	19. 
	Możliwe rozcieńczanie próbki poza zakresem liniowości
	

	20. 
	Automatyczna kontrola odczynników i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania analiz przed jej wykonaniem
	

	21. 
	Czujnik przepełnienia ścieków i braku odczynników.
	

	22. 
	Automatyczny wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacjami o wartościach prawidłowych
	

	23. 
	Możliwość archiwizacji wyników na zewnętrznym nośniku pamięci
	

	24. 
	Wbudowany monitor dotykowy ułatwiający komunikację z analizatorem
	

	25. 
	Program autodiagnostyki
	

	26. 
	Program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka. Kontrola jakości wg zasad Westgarda z wykresami Levey-Jeningsa
	

	27. 
	W przypadku analizatora nabiurkowego  wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stół
	


 Pakiet 1   Odczynniki do równowagi kwasowo zasadowej z dzierżawą analizatora
	LP.
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość

na 24

miesiące
	Ilość opakowań

handlowych
	Cena jednostkowa op. netto
	Wartość pozycji netto
	VAT
	Wartość pozycji brutto
	NazwaHandlowa 

Producent/ kraj pochodzenia

	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	
	

	1
	 Parametry  RKZ
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Parametry Na, K, Cl, Ca++ (dodatkowa ilość - oprócz parametrów RKZ)
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kontrola na trzech poziomach, wykonywana dwa razy w tygodniu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Akcesoria niezbędne do wykonywania w/w badań
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	ilość
	Czynsz miesięczny netto 
	
	
	Wartość pozycji netto dzierżawy
	%
	zł
	Wartość 

pozycji 

brutto 

dzierżawy

	5
	Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycje od 1-5

	
	
	


Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora

Parametry wymagane
	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Analizator nowy.
	

	2. 
	Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Cl, K, Na,Ca; Hematokryt
	

	3. 
	Parametry wyliczane: tHb, pH(T), pCO2(T), pO2(T), TCO2, HCO3-, BEb, BEecf, SO2c, SBC, ctO2, A-aDO2, RI, Ca++ (7.4)
	

	4. 
	Całkowicie bezobsługowe elektrody
	

	5. 
	Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych stabilne minimum 40 dni, zawierającym pojemnik na ścieki
	

	6. 
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika o ich stanie.
	

	7. 
	Czujniki pomiarowe stabilne minimum 20 dni.
	

	8. 
	Ważność odczynników minimum 6 miesięcy (przed instalacją w aparacie)
	

	9. 
	Rozdzielność odczynników lub paków odczynnikowych od czujników pomiarowych.
	

	10. 
	Detektor pęcherzyków powietrza
	

	11. 
	Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych w butlach.  
	

	12. 
	Automatyczne selektywne wyłączanie nieskalibrowanych elektrod
	

	13. 
	Czas pomiaru próbki  max. 2 minuty
	

	14. 
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
	

	15. 
	Możliwość wykonania analizy krwi pełnej.
	

	16. 
	Oprogramowanie w języku polskim, prosta komunikacja z operatorem – za pomocą ikon.
	

	17. 
	Analizator    posiada    złącze     do    komunikacji z  komputerem  zewnętrznym  i  transmisji   danych (dwukierunkowa transmisja danych)
	

	18. 
	Aparat z wbudowaną drukarką.
	

	19. 
	Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami normalnymi i krytycznymi
	

	20. 
	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta.
	

	21. 
	Graficzny wykres trendów u pacjenta.
	

	22. 
	Pamięć kilkudziesięciu wyników pacjentów i wyników QC dla przynajmniej 3 poziomów
	

	23. 
	Program statystycznej kontroli jakości – wykresy Leray - Jenningsa
	


Pakiet 1   Paski do moczu z dzierżawą analizatora do moczu

	LP.
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość

na 24

miesiące
	Ilość opakowań

handlowych
	Cena jednostkowa op. netto
	Wartość pozycji netto
	VAT
	Wartość pozycji brutto
	NazwaHandlowa 

Producent/ kraj

pochodzenia

	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	
	

	1
	Paski do oznaczania moczu
	pasek
	13000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Akcesoria niezbędne do wykonywania oznaczeń moczu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	ilość
	Czynsz miesięczny netto 
	
	
	Wartość pozycji netto dzierżawy
	%
	zł
	Wartość 

pozycji 

brutto 

dzierżawy

	3
	Dzierżawa analizatora moczu
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycje od 1-3


	
	
	


Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora

Parametry wymagane
	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Wydajność analizatora - min. 400 ozn. / godz.
	

	2. 
	Pamięć wyników pacjenta min. 200
	

	3. 
	Oddzielna pamięć wyników kontroli jakości min. 200
	

	4. 
	Automatyczna kalibracja z możliwością podglądu i wydruku danych kalibracji dla poszczególnych parametrów
	

	5. 
	Odczyt 10 parametrów fizyko - chemicznych moczu
	

	6. 
	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
	

	7. 
	Flagowanie wyników patologicznych
	

	8. 
	Automatyczne określenie przez aparat barwy moczu
	

	9. 
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
	

	10. 
	Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu
	

	11. 
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków, automatyczne generowane przez aparat, powiadomienie użytkownika o zapełnieniu pojemnika na odpady.
	

	12. 
	Tworzenie w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji
	

	13. 
	Możliwość wprowadzenia wyniku mikroskopowego osadu moczu do wyniku w aparacie np przy pomocy przystawki osadowej lub innego rozwiązania
	

	14. 
	Analiza próbek pilnych 
	

	15. 
	Praca z wykorzystaniem 10-cio parametrowych  pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askrobinowego na wynik pomiaru, podać nazwę substancji
	


 Parametry oceniane
	 
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE
	Maksymalna ilość punktów

	Biochemia
	
	

	1
	Oprogramowanie operatorskie  w języku polskim, analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej
	
	tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. 

	2
	Zużycie wody uzdatnionej do 2 litrów na godzinę
	
	tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. 

	3
	Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych
	
	tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. 

	
	
	
	 

	 Immunochemia
	
	

	1
	Odczynniki do oznaczania TSH, fT3, fT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych
	
	tak- 20 pkt. nie- 0 pkt.

	2
	Test dla troponiny posiadający oficjalne wskaźniki i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostycznego zawału serca
	
	tak- 20 pkt. nie- 0 pkt.

	3
	Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencje i standaryzacje Brahms.
	
	tak- 10 pkt. nie- 0 pkt.

	 RKZ 
	
	 

	
	Objętość próbki dla parametrów gazometrycznych w trybie strzykawki - proszę podać
	
	najmniejsza - 20 pkt. pozostałe - 0 pkt.


Uwaga: Brak odpowiedzi punktowany będzie jako 0 punktów.
Słownie wartość netto: ................................................................................................................................................................................................

Słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................................
Pakiet  - 2

                    Odczynniki hematologiczne  z dzierżawa analizatora hematologicznego  
	LP.
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość

na 24

miesiące
	Ilość opakowań

handlowych
	Cena jednostkowa op. netto
	Wartość pozycji netto
	VAT
	Wartość pozycji brutto
	Nazwa Handlowa /Producent/Kraj Pochodzenia

	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	
	

	1
	 Morfologia CBC
	ozn
	8000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Morfologia CBC + DIFF
	ozn
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Surowice kontrolne  poziom N
	fiolki
	35
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Surowice kontrolne  poziom L
	fiolki
	18
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Surowice kontrolne  poziom H
	fiolki
	18
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Akcesoria niezbędne do wykonywania w/w badań
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	ilość
	Czynsz miesięczny netto 
	
	
	Wartość pozycji netto dzierżawy
	%
	zł
	Wartość 

pozycji 

brutto 

dzierżawy

	7
	Dzierżawa analizatora hematologicznego
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycje od 1-7

	
	
	


Słownie wartość netto: ................................................................................................................................................................................................

Słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................................
Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Parametry wymagane

	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Analizator  nowy 2019/2020
	

	2. 
	Analizator 5-diff – minimum 27 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na min 6 subpopulacji: NEU, LYM, MON,EOS,BAS oraz duże niedojrzałe komórki    wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych)
	

	3. 
	Technologia różnicowania WBC na 6 populacji oparta o    cytometrie   przepływową
	

	4. 
	Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/DIF
	

	5. 
	Pomiar  anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW , RDW –SD oraz RDW -CV.
	

	6. 
	Aparat pracujący na całkowicie bezcyjankowych odczynnikach – udokumentowane kartami charakterystyki
	

	7. 
	Maksymalnie  trzy odczynniki  do wykonania  pełnej  morfologii  CBC + Diff
	

	8. 
	Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc.
	

	9. 
	Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta.  Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator.
	

	10. 
	Stabilność odczynników używanych przez aparat min. 6 miesięcy od dostawy.
	

	11. 
	Objętość próbki badanej nie większa  niż 20 μl krwi pełnej w trybie CBC/DIF
	

	12. 
	Możliwość pracy z dowolnymi probówkami systemu zamkniętego jak i systemu otwartego pobierania  krwi.
	

	13. 
	Surowice kontrolne o trwałości min. 2 tygodnie po otwarciu fiolki.
	

	14. 
	Analizator wyposażony w podajnik próbek na min. 40 próbek.
	

	15. 
	Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń / godzinę.
	

	16. 
	Aparat wraz z komputerem i ekranem dotykowym zintegrowane w jednej obudowie
	

	17. 
	Kolorowy monitor dotykowy pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami i skattegramem bez sporządzania wydruku
	

	18. 
	Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce laserowej.
	

	19. 
	Pamięć wewnętrzna min 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką
	

	20. 
	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu ich zaawansowania 
	

	21. 
	Wszystkie parametry drukowane na wyniku pacjenta.
	

	22. 
	Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych
	

	23. 
	Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych
	

	24. 
	Możliwość jednoczesnego wykonywania analizy i programowania kolejnego badania
	

	25. 
	Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jenningsa.
	

	26. 
	Możliwość umieszczenia na wydruku  danych demograficznych pacjenta
	

	27. 
	Minimalne zakresy liniowości pomiaru dla parametrów :
WBC    do    300 x 103/ μl 

RBC     do        8 x 106/ μl
HGB     do     24 g/dl

 PLT      do      2500x103/ μl
	


* Niespełnienie powyższych wymogów technicznych skutkuje odrzuceniem oferty

Parametry oceniane
	 
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE
	Maksymalna ilość punktów

	1
	 Objętość próbki  bez rozcieńczania
	
	najmniejsza  - 100 pkt. pozostałe - 0 pkt. 


Uwaga: Brak odpowiedzi punktowany będzie jako 0 punktów.
 Słownie wartość netto: ..................................................................................................................................................................

Słownie wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................................

Pakiet 3

Odczynniki do układu krzepnięcia z serwisowaniem aparatu  K3002 Optic

	LP.
	Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość

na 24

miesiące
	Ilość opakowań

handlowych
	Cena jednostkowa op. netto
	Wartość pozycji netto
	VAT
	Wartość pozycji brutto
	Nazwa Handlowa /Producent/Kraj Pochodzenia

	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	
	

	1
	  PT
	ozn
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	APTT 
	ozn
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Fibrynogen 
	ozn
	300
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Surowice kontrolne  na 2 poziomach wykonywane raz dziennie na 1 poziomie (ilość fiolek na jeden poziom)
	Zestaw kontroli na 2 poziom  
	200
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kuwety pomiarowe do K3002Optic
	szt
	30 000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Serwisowanie  analizatora koagulologicznego K3002Optic
	m-ce
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pozycje od 1-6


	
	
	


Parametry wymagane

	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	  PT  - ciekła tromboplastyna ludzka lub zwierzęca  Stabilność odczynnika roboczego w temp. pokojowej – min. 4 dni. 

Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną – 10 ml.
	

	2. 
	APTT  - odczynnik ciekły z krzemionką, w zestawie chlorek wapnia (lub osobno uwzględniony w kosztach badań)
Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml
	

	3. 
	Fibrynogen – met. Claussa; Kompletny zestaw z trombiną, buforem  Maksymalna objętość fiolki z trombiną  5 ml. 

Stabilność trombiny po rozpuszczeniu min. 7 dni w temp.  pokojowej.
	

	4. 
	Bezpłatne wykonanie przeglądu technicznego aparatu K3002Optic rok produkcji 2000  , ostatni przegląd techniczny 18.08.2019r
	

	5. 
	Naprawy serwisowe u Zleceniodawcy lub dostarczenie aparatu  zamiennego na czas naprawy.
	

	6. 
	Usunięcie usterki lub awarii w czasie do 48 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu lub dostarczenia aparatu zastępczego.

	

	7. 
	Serwis techniczny aparatu bezpłatny  w trakcie trwania umowy.
	


Parametry oceniane
	 
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE
	Maksymalna ilość punktów

	1
	 ISI dla tromboplastyny  poniżej 1,2
	
	tak  - 100 pkt.
 nie - 0 pkt. 


Słownie wartość netto: ................................................................................................................................................
Słownie wartość brutto: ...............................................................................................................................................
Pakiet 4  Jednorazowy sprzęt laboratoryjny i szybkie testy  diagnostyczne 
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	j.m 
	Ilość

na 24

miesiące
	Wielkość opakowania handlowego
	
	Ilość opakowań handlowych
	Cena jednostkowa opakowania handlowego
	Wartość pozycji

 netto
	VAT
	Wartość pozycji

brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	

	1. 
	Szkiełka podstawowe cięte, nieszlifowane
	szt.
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm
	szt.
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Probówki PP 10ml okrągłodenna 16x100 mm
	szt.
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Probówki PS  10ml stożkowe, bez kołnierza (16x100mm)
	szt.
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Pipety Pasteura PE 3ml skalowane co 0,5ml 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	 Kamera 10-cio  polowa z siatką pomiarową do mikroskopowego oglądania osadów moczu  . 
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	PP pojemnik poj. 60 ml wieczko zakręcane   
	szt.
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	PP probówki Eppendorfa 1,5ml z korkiem
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Końcówki do mikropipet  żółte poj. 200ul, typ Gilson
	szt.
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Końcówki do mikropipet  niebieskie poj. 1000ul, typ Gilson
	szt
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Test kasetkowy jakościowy  do wykrywania przeciwciał Treponema pallidum w surowicy/osoczu krwi 
	ozn..
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Test immunochromatograficzny, jakościowy do wykrywania krwi utajonej w ludzkim kale o niskich wartościach hemoglobiny 50ng/ml lub 6 µg/g kału.
	ozn..
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Test immunochromatograficzny, jakościowy do wykrywania antygeny Helicobacter Pylorii  w kale
	ozn..
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Test immunochromatograficzny, jakościowy jednostopniowy,  kasetkowy do wykrywania antygenów grypy typu A i B (zawierający niezbędne wyposażenie do pobrania wymazu i wykonania testu)
	ozn..
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Jednostopniowy test do wykrywania Clostridium difficile w kale  z detekcją GDH oraz toksyn A i  B 
	ozn.
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Zestaw barwników do barwienia rozmazów hematologicznych oraz innych próbek klinicznych 
	rozmaz
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM pozycja od 1 - 16

	
	
	


Parametry wymagane

	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1. 
	Odczynniki do barwienia rozmazów poz. 16 gotowe do użycia, stabilne w temp. pokojowej do upływu terminu ważności podanym na etykiecie 
	

	2. 
	Czas ważności odczynników w pozycji 16 nie krótszy niż 12 miesięcy 
	

	3. 
	Czas barwienia rozmazów hematologicznych nie dłuższy niż 5minut
	

	4. 
	Ważność szybkich testów diagnostycznych od momentu dostawy nie krótsza niż 8 m-cy
	


Parametry oceniane
	 
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE
	Maksymalna ilość punktów

	1
	 Czas barwienia rozmazów hematologicznych  
	
	najmniejsza  - 100 pkt. pozostałe - 0 pkt. 


Pakiet   5   System zamknięty pobierania krwi

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	j.m 
	Ilość

na 24

miesiące
	Wielkość opakowania handlowego
	Ilość opakowań handlowych
	Cena jednostkowa opakowania handlowego
	Wartość pozycji

 netto
	VAT
	Wartość pozycji

brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	zł
	

	1
	Probówki do biochemii z aktywatorem wykrzepiania śr. 15-16 mm, objętość pobrania 9 -10ml, 
	szt.
	40000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Probówka do morfologii z EDTA potasowym , objętość pobrania 1-2 ml,  
	szt.
	20000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Probówki do  OB obj. 1,6 -2,0ml, do manualnego odczytu   metodą liniową  system zamknięty 
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowe pipety (rurki) do oznaczania OB
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2%   objętość pobrania 6,0- 10,0ml,  
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% śr.13mm, objętość pobrania 1,5-2,7ml 
	szt.
	12000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Uchwyty do igieł systemowych z gwintem (jeżeli system tego wymaga),  
	szt.
	16000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Igły systemowe (z gwintem do systemów próżniowych) z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem, 21G, 
	szt.
	16000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Igły z przeziernikiem pozwalające na kontrolę prawidłowego wkłucia  21G
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Strzykawka do gazometrii z heparyną litową o objętości 1-2ml
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	


Parametry wymagane 
	
	Określenie parametru
	Odpowiedź TAK/NIE

	1 
	Próżnia kalibrowana fabrycznie.
	

	2 
	Morfologia z napylonym na ściankach EDTA-K2.
	

	3 
	OB z cytrynianem sodu 1:4.
	

	4 
	Probówki biochemiczne z przyspieszaczem wykrzepiania.
	

	5 
	Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu w proporcji 1:9, probówki ze zminimalizowaną przestrzenią pustą poniżej 1ml, nie dotyczy poz  5
	

	6 
	Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakażonym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.
	

	7 
	Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości.
	

	8 
	Probówki plastikowe z wyjątkiem probówek do OB. I z cytrynianem o pojemności 6 – 10ml, zamykane korkiem z plastikową osłonką, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu
	

	9 
	Probówki plastikowe   zamykane korkiem z plastikową osłonką, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu
	

	10 
	Zamykanie  osłon  zabezpieczających na igłach   w sposób bezpieczny dla personelu i otoczenia, kciukiem ręki pobierającej, bez użycia dodatkowych przedmiotów i powierzchni. Osłona stabilnie połączona z igłą.
	

	11 
	Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku.
	

	12 
	Probówki i akcesoria do pobierania musza być kompatybilne.
	

	13 
	Wszystkie pozycje systemu zamkniętego (igły, probówki, strzykawki, uchwyty) muszą pochodzić od jednego producenta.
	

	14 
	Termin ważności zaoferowanych produktów :   min 6 miesiące od daty dostawy.
	

	15 
	Oferent zobowiązany jest dostarczyć po 5szt probówek zaoferowanego w pakiecie asortymentu celem weryfikacji spełnienia granicznych warunków jakościowych systemu.
	


* Niespełnienie powyższych wymogów technicznych skutkuje odrzuceniem oferty
Parametry oceniane
	 
	Określenie parametru

	Odpowiedź TAK/NIE
	Maksymalna ilość punktów

	1
	Pozycje systemu zamkniętego (igły, probówki, strzykawki, uchwyty)  pochodzące od jednego  producenta.
	
	Tak 50 pkt. 

Nie - 0 pkt. 

	2
	Wielkość przeziernika w igłach z kontrolą prawidłowości wkłucia 
	
	Najdłuższy 50pkt

Pozostałe – 0 pkt


Uwaga: Brak odpowiedzi punktowany będzie jako 0 punktów.
1.  Oświadczamy, że dostawy  stanowiące przedmiot zamówienia   wykonamy w ciągu  36 miesięcy od momentu podpisania umowy.         

2.  Oferujemy termin płatności ..................(min.30 dni) od otrzymania faktury.

Gwarantujemy sukcesywne dostawy na koszt Wykonawcy do Laboratorium Analitycznego SPZOZ w  Kazimierzy Wielkiej.

4. Czas, w którym zobowiązujemy się dostarczyć zamówioną partię odczynników  wynosi: ......................dni (max. 7 dni) od momentu telefonicznego lub pisemnego (fax) zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa dzierżawionych aparatów w ciągu: .................dni (max. 14 dni) od podpisania umowy.

5.  Oferujemy niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Dostarczony przedmiot zamówienia z Pakietów I, II  posiada  min. 6 miesięczny  termin ważności od momentu dostarczenia do Laboratorium.

7. Dostarczamy instrukcje obsługi w języku polskim.

8. Zapewniamy bezpłatny serwis na czas trwania dzierżawy.

9. Czas reakcji serwisu ........ godzin (nie dłużej niż 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki w dni robocze).

10. Zapewniamy bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników u Zamawiającego.

11. Przedmiot zamówienia zamieszczony w niniejszej ofercie posiada wymagane prawem certyfikaty lub inne pozwolenia dopuszczające ich stosowanie  na terytorium  UE i jest bezpieczny zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów.

13. Oferowane odczynniki  posiadają  karty charakterystyki, które zostaną dostarczone przy pierwszej dostawie odczynników.

14. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu   uzyskania korzyści majątkowych.

Oświadczamy, że :

zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
.......................... ,dn. ..............                                                                                 ............................................

                                                                                                                                                     Podpis i pieczęć Wykonawcy                                                                      
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