Załącznik nr 6  do SIWZ

Przedmiot zamówienia Analizator EKG  do długoczasowego zapisu metoda Holtera z oprogramowaniem medycznym i Rejestrator EKG 3 kanałowy
Analizator
1.Cena:
	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena 1 szt. netto
	Wartość netto 
/kol. 2 x kol. 3/
	Kwota VAT
/kol.4 x stawka VAT/
	Wartość brutto
/kol. 4 + kol. 5/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Zestaw składający się z komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem medycznym  do analizy długoczasowego zapisu  EKG metodą Holtera
	1komplet 
	
	
	
	


2.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika
	L.P.
	Wymagane warunki/parametry graniczne techniczne
	Parametry wymagane 
	Parametry  
Oferowane 




	Parametry oferowane 
(podać, opisać) 
Należy szczegółowo 
opisać każdy oferowany 
parametr 

	I
	Wymagania ogólne

	1
	Nazwa urządzenia 
	Podać
	
	

	2
	Typ urządzenia 
	Podać
	
	

	3
	Producent
	Podać
	
	

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	5
	Rok produkcji  2019 lub nowszy, urządzenie fabrycznie nowe,  nie rekondycjonowane
	Tak
	
	

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE 
	Tak
	
	

	7
	Komputer klasy PC w obudowie typu Small Factor z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji min. Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej


	Tak
	
	

	8
	Procesor Intel Core i7 lub lepszy z wynikiem wydajności na poziomie min. 13000 CPU Mark wg Passmark
	Tak 
	
	

	9
	Pamięć RAM min. 8 GB DDR4 2666Mhz
	Tak
	
	

	10
	Dysk SATA o pojemności min. 1 TB
	Tak 
	
	

	11
	Co najmniej cztery porty USB 3.1 Typ A 
	Tak 
	
	

	12
	Co najmniej cztery porty USB 2.0 Typ A
	Tak
	
	

	13
	Co najmniej 2 złącza Display Port 1.2
	Tak
	
	

	14
	Dwa monitory LCD ze złączem Display Port 1.2, min. 24” pracujące w rozdzielczości Full HD 1920x1800 lub lepszej
	Tak
	
	

	15
	Klawiatura i mysz bezprzewodowa
	Tak
	
	

	16
	Drukarka laserowa
	Tak 
	
	

	17
	Komplet okablowania pozwalającego na prawidłowe działanie całego zestawu
	Tak
	
	

	18
	Oprogramowanie medyczne składające się z modułu bazy danych opartej o MS SQL oraz modułu analizatora zapisów EKG metodą Holtera:
· Automatyczna dokładna analiza arytmii
· Wielokanałowa analiza z algorytmem dopasowania wzorca morfologii
· Automatyczne odrzucanie wykrytych artefaktów
· Nauka wzorców własnych operatora
· Możliwość kontroli czułości detekcji i szumów
· Reanaliza w czasie rzeczywistym 
	Tak
	
	

	19
	Synchroniczna praca na dwóch monitorach z możliwością przeglądania kontekstu EKG, trendów, tabel równolegle do wybranego trybu edycji na drugim monitorze
	Tak
	
	

	20
	Podgląd 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji oraz możliwość ustawienia prezentacji dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla każdego widoku edycji zapisu EKG w systemie
	TAK

	
	

	21
	Automatyczne detekcja migotania przedsionków z oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji
	TAK

	
	

	22
	Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu bez konieczności przerywania edycji chronologicznej, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania bezpośrednio w widoku EKG
	TAK 
	
	

	23
	Możliwość rozbudowy funkcji oprogramowania o moduł analizy odcinka ST
	TAK 
	
	

	24
	Możliwość rozbudowy funkcji oprogramowania o moduł analizy odcinka QT
	TAK

	
	

	25
	Możliwość rozbudowy funkcji oprogramowania o moduł analizy zmienności rytmu HRV
	TAK 
	
	

	26 
	Możliwość rozbudowy funkcji oprogramowania o moduł analizy bezdechu sennego
	TAK

	
	

	27
	Możliwość rozbudowy funkcji oprogramowania o moduł analizy pracy stymulatorowej
	TAK

	
	



Rejestrator
1.Cena:
	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena 1 szt. netto
	Wartość netto 
/kol. 2 x kol. 3/
	Kwota VAT
/kol.4 x stawka VAT/
	Wartość brutto
/kol. 4 + kol. 5/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Rejestrator długoczasowego zapisu EKG metodą Holtera kompatybilny z oprogramowaniem medycznym 
(z zadania nr 1)
	 3 szt.
	
	
	
	


2.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika
	L.P.
	Wymagane warunki/parametry graniczne techniczne
	Parametry wymagane 
	Parametry  
Oferowane 




	Parametry oferowane 
(podać, opisać) 
Należy szczegółowo 
opisać każdy oferowany 
parametr 

	I
	Wymagania ogólne

	1
	Nazwa urządzenia 
	Podać
	
	

	2
	Typ urządzenia 
	Podać
	
	

	3
	Producent
	Podać
	
	

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	5
	Rok produkcji  2019 lub nowszy, urządzenie fabrycznie nowe,  nie rekondycjonowane
	Tak
	
	

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE 
	Tak
	
	

	7
	Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych
	Tak
	
	

	8
	Przewód pacjenta (ilość elektrod) – 3 elektrody

	Tak 
	
	

	9
	Wymienna pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG
	Tak
	
	

	10
	Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji
	Tak 
	
	

	11
	Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze
	Tak 
	
	

	12
	Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przez analizator (oprogramowanie) lub poprzez wbudowany dyktafon
	Tak
	
	

	13
	Wyświetlacz LCD min. monochromatyczny
	Tak
	
	

	14
	Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim.
	Tak
	
	

	15
	Rejestracja w trybie 3 kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji do 48 godzin
	Tak
	
	

	16
	Rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod
	Tak 
	
	

	17
	Możliwość rozbudowy rejestratora do rejestracji w trybie 12 kanałowym
	Tak
	
	

	18
	Detekcja impulsów stymulatora 
	Tak
	
	

	19
	Automatyczne przerywanie i wznawianie rejestracji EKG po dłuższej przerwie związanej z utratą połączenia z pacjentem
	Tak
	
	

	20
	Obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 100x80x25mm
	TAK

	
	

	21
	Zasilanie z pojedynczej baterii AAA na cały okres rejestracji dla dowolnego trybu pracy
	TAK

	
	

	22
	W zestawie przewód 3-elektrodowy do rejestracji 3-kanałowej 
	TAK 
	
	

	23
	W zestawie karta pamięci do prowadzenia rejestracji we wszystkich trybach pracy
	TAK 
	
	







Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.  Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................					     ......................................................
     (miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                           w dokumencie uprawniającym                                              do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo
